
DE | Gebrauchsanweisung
Latexfreies Fixierband zur Sicherung von oralen 
Endotrachealtuben, Doppellumentuben, Larynxtuben und 
Larynxmasken. Die Anwendung erfolgt bei Jugendlichen und 
Erwachsenen. 
1. Nutzungsdauer
Wechsel bei Verschmutzung / Defekt / nach hygienischen 
Richtlinien. Maximale Nutzungsdauer des Mittelteils: 24 Stunden. 
Wechsel der Fixierpflaster spätestens nach 72 Stunden.
2. Hinweis der Meldepflicht
Bei schwerwiegenden Vorkommnissen unterrichten Sie bitte den 
Hersteller und die zuständige Behörde des Mitgliedstaates.
3. Hinweis zum Medizinprodukt
Medizinprodukt der Klasse I. Zubehörprodukt für 
Endotrachealtuben, Doppellumentuben, Larynxtuben und 
Larynxmasken.
4. Kontraindikationen
Nicht verwenden bei Verletzungen im Bereich der Pflaster oder 
des Haltebandes, bei starken Schwellungen im Bereich der 
Wangen, starker Schweißbildung, Pergamenthaut sowie Allergien 
gegen die verwendeten Materialien.
5. Warnhinweise
• Die Anwendung erfolgt am konnektierten Tubus oder Maske.
• Anwendung zu zweit durchführen und permanent für einen 

sicheren Sitz des Tubus oder der Maske sorgen. 
• Verwenden Sie keine Öle, Cremes oder Waschbenzin. 

Feuchtigkeit auf dem Tubus oder der Haut des Patienten 
kann den Halt von TuBo®-Lock Set negativ beeinflussen.

• Kontrollieren Sie regelmäßig den sicheren Halt des 
Fixierbandes. Eine zu lockere Fixierung kann zur Extubation 
führen, optimal ist ein leichter Zug auf dem Fixierband.

• Der Fingerlift oder der Klebeklett des Fixierbands darf nicht 
mit der Haut des Patienten in Kontakt kommen, da dies 
sonst zu Reizungen und offenen Wunden führen kann.

• Gesichtsbehaarung sowie starke Schweißentwicklung 
können einen negativen Einfluss auf die Haftfähigkeit der 
Pflaster haben.

• Das Produkt ist ein Einwegartikel. Die Wiederverwendung 
kann zu einer Infektion und/oder Beeinträchtigung der 
Funktionsfähigkeit führen.

Anwendung durch medizinisches Fachpersonal oder durch 
medizinisches Fachpersonal geschulte Anwender. Entscheidung 
über eine Verwendung trifft der behandelnde Arzt.

EN | Instructions for use
Latex-free tube holder for securing oral endotracheal tubes, 
double lumen tubes, laryngeal tubes and laryngeal masks. It is 
applied in adolescents and adults.
1. Useful life
Change in case of contamination / defect / according to hygienic 
guidelines. Maximum operating life of the middle part: 24 hours. 
Replacement of the plaster fixation after 72 hours at the latest.
2. Notice on reporting requirements
Please inform the manufacturer and the competent authority of 
the Member State in the event of any serious incident that has 
occurred in relation to the device.
3. Notice on medical devices
Medical device of Class I. Accessory product for endotracheal 
tubes, double lumen tubes, laryngeal tubes and laryngeal masks.
4. Contraindications
Do not use in case of injuries in the area of the plasters or of the 
tube holder, in case of severe swelling on the cheeks, excessive 
perspiration, parchment skin and allergies to the materials used.
5. Warning notices
• The tube holder is applied on the connected tube or on the 

connected mask.
• Apply the tube holder in twos and constantly ensure a secure 

fit of the tube or mask.
• Do not use oils, creams or benzine. Moisture on the tube can 

negatively affect the hold of TuBo®-Lock Set. 
• The safe hold of the fixation has to be checked regularly. If 

the fixation is too loose, extubation can be caused. A slight 
tension on the tube holder is optimal.

• Ensure that the fingerlift or adhesive hook and loop tape 
of the middle part does not come into contact with the 
patient’s skin as it can result in irritations and open wounds.

• Facial hair and perspiration can negatively affect the 
adhesion of the plasters.

• The product is a disposable product. The reuse of 
disposables can result in infection and/or effects on the 
functioning.

Application by healthcare professionals or users trained by 
healthcare professionals. Decision on use is made by the treating 
doctor.

NL | Gebruiksaanwijzing
Latexvrije tubushouder voor het bevestigen van orale 
endotracheale tubes, dubbele lumentubussen, larynxtubes 
en larynxmaskers. Het wordt toegepast bij adolescenten en 
volwassenen. 
1. Gebruiksduur
Vervanging in geval van contaminatie / defect /  volgens 
hygiënische richtlijnen. Maximale levensduur van het 
middenstuk: 24 uur. Vervanging van de fixatiepleisters uiterlijk na 
72 uur.
2. Opmerking mbt de meldingsplicht
Bij alle ernstige incidenten die zich voordoen in samenhang met 
dit hulpmiddel dient u de fabrikant en de verantwoordelijke 
autoriteit van de lidstaat hierover te informeren.

3. Opmerking medisch hulpmiddel
Klasse I medisch hulpmiddel. Accessoireproduct voor 
endotracheale tubussen, dubbele lumentubussen, 
larynxtubussen en larynxmaskers.
4. Contra-indicaties
Niet gebruiken in geval van verwondingen nabij de pleisters of 
de tubushouder, in geval van ernstige zwelling op de wangen, 
overmatige transpiratie, perkament huid en allergieën voor de 
gebruikte materialen. 
5. Waarschuwingen
• De tubushouder wordt aangebracht op de verbonden tubus 

of op het verbonden masker.
• Breng de tubushouder met zijn tweeën aan en zorg constant 

voor een secure greep op de tubus of het masker.
• Gebruik geen oliën, crèmes of benzine. Vocht op de 

tubus kan een negatieve invloed hebben op de grip van                   
TuBo®-Lock Set. 

• Controleer de bevestiging van de fixatie regelmatig. Als de 
fixatie te los is, kan dit een extubatie veroorzaken. Een lichte 
spanning op de tubushouder is optimaal.

• Zorg ervoor dat de vingerlift of plakband niet in contact 
komt met de huid van de patiënt omdat dit kan leiden tot 
irritaties en open wonden.

• Gezichtshaar en transpiratie kunnen de hechting van de 
pleisters negatief beïnvloeden.

• Het product is een wegwerpartikel. Het hergebruiken van 
wegwerpartikels kan leiden tot besmetting en/of aantasting 
van de functionaliteit.

Gebruik door professionele zorgverleners of door professionele 
zorgverleners opgeleide gebruikers. De beslissing over het 
gebruik wordt genomen door de behandelende arts.

FR | Mode d‘emploi
Ruban de fixation sans latex pour fixer les tubes endotrachéaux 
oraux, les tubes à double lumen, les tubes laryngés et les 
masques laryngés. Il est utilisé chez les adolescents et les adultes.
1. Durée d‘utilisation
Remplacez le produit en cas de contamination / apparition de 
dommages  / selon les directives d‘hygiène. Durée d’utilisation 
maximale de la partie centrale: 24 heures. Changement des 
pansements de fixation au plus tard après 72 heures.
2. Remarque quant à la déclaration obligatoire
Pour tout incident grave impliquant le produit, veuillez en 
informer le fabricant et l’autorité compétente de l’État membre.
3. Remarque dispositif médical
Dispositif médical de classe I. Produit accessoire pour tubes 
endotrachéaux, tubes à double lumen, tubes laryngés et 
masques laryngés.
4. Contre-indications
Ne pas utiliser en cas de blessures au niveau des pansements ou 
du ruban de maintien, en cas de gonflement sévère au niveau 
des joues, de transpiration excessive, parchemin ainsi qu’en cas 
d’allergies aux matériaux utilisés.
5. Avertissement
• Le porte-tube est appliqué sur le tube connecté ou sur le 

masque connecté.
• Appliquez le porte-tube par deux et assurez-vous en 

permanence d’un ajustement sûr du tube ou du masque.
• N’utilisez pas d’huiles, de crèmes ou de benzine. L’humidité 

sur le tube peut affecter négativement la tenue de 
l’ensemble TuBo®-Lock Set. 

• La bonne tenue de la fixation doit être vérifiée 
régulièrement. Si la fixation est trop lâche, une extubation 
peut être provoquée. Une légère tension sur le porte-tube est 
optimale.

• Assurez-vous que le ruban adhésif ou la partie adhésive 
n’entre pas en contact avec la peau du patient, car cela peut 
entraîner des irritations et des plaies ouvertes.

• Les poils du visage et la transpiration peuvent affecter 
négativement l’adhérence des pansements.

• Le produit est un produit à usage unique. La réutilisation de 
produits à usage unique peut mener à une infection et/ou 
atteinte au bon fonctionnement.

Utilisation par le personal médical ou des utilisateurs formés 
par le personal médical. La décision d‘utilisation est prise par le 
médecin traitant.

IT | Istruzioni per l‘uso
Supporto per tubi privo di lattice per il fissaggio di tubi 
endotracheali orali, tubi  a  doppio  lume,  tubi  laringei  e  
maschere  laringee. È applicato in adolescenti e adulti. 
1. Vita utile
Sostituzione in caso di sporcizia / difetti /  secondo le linee guida 
igieniche. La durata operativa massima della parte centrale: 24 
ore. Sostituzione di cerotti di fissaggio al più tardi dopo 72 ore.
2. Avviso sull‘obbligo di segnalazione
Per tutti gli incidenti gravi che si verificano in relazione con 
il dispositivo, si prega di informare il fabbricante e l’autorità 
competente dello Stato membro.
3. Avviso sui dispositivi medici
Dispositivo medico di classe I. Prodotto accessorio per tubi 
endotracheali, tubi a doppio lume, tubi laringei e maschere 
laringee.
4. Controindicazioni
Non utilizzare in caso di lesioni nell’area dei cerotti o del supporto 
per tubo, in caso di grave gonfiore sulle guance, traspirazione 
eccessiva, pelle di pergamena e allergie ai materiali utilizzati.
5. Avvertenze
• Il supporto del tubo viene applicato sul tubo collegato o

 sulla maschera collegata.
• Applicare il supporto del tubo in due e assicurare 

costantemente un adattamento sicuro del tubo o della 
maschera.

• Non utilizzare oli, creme o benzina. L’umidità sul tubo può 
influire negativamente sulla tenuta del set TuBo®-Lock.

• Controllare regolarmente la tenuta sicura della fissazione. 
Se la fissazione è troppo lenta, può essere causata 
l’estubazione. Una leggera tensione sul supporto del tubo è 
ottimale.

• Accertarsi che il fingerlift o il nastro adesivo a velcro non 
entrino in contatto con la pelle del paziente in quanto 
possono causare irritazioni e ferite aperte.

• I peli sul viso e il sudore possono influire negativamente 
sull’adesione dei cerotti.

• Il prodotto è monouso. Il riutilizzo di prodotti può provocare 
infezione e/o effetti sul funzionamento.

Uso riservato agli operatori sanitari o ad utenti addestrati da 
operatori sanitari. La decisione riguardante l’uso deve essere 
presa dal medico curante.

ES | Instrucciones de uso
Cinta de fijación sin látex que sirve para fijar tubos 
endotraqueales orales, tubos de doble lumen, tubos laríngeos y 
mascarillas laríngeas. Puede aplicarse en jóvenes y adultos. 
1. Vida útil
Sustitución en caso de contaminación / defecto / según las 
directrices de higiene. La vida útil máxima de la pieza central: 24 
horas. Cambiar de los adhesivos de fijación después de 72 horas 
como máximo.
2. Aviso sobre los requisitos de informes
Informe al fabricante del producto y a las autoridades 
competentes del Estado miembro sobre todos aquellos 
incidentes graves acontecidos en relación con el producto.
3. Aviso sobre dispositivos médicos
Dispositivo médico de clase I. Producto accesorio para tubos 
endotraqueales, tubos de doble lumen, tubos laríngeos y 
mascarillas laríngeas.
4. Contraindicaciones
No debe utilizarse en caso de que el área de los adhesivos o 
de la cinta de sujeción presente lesiones, o en caso de fuerte 
inflamación en el área de las mejillas, sudoración intensa, 
pergamino o alergias a los materiales utilizados.
5. Avisos de advertencia
• La aplicación se efectúa en el tubo o en la mascarilla 

conectados.
• La fijación deben llevarla a cabo dos personas, 

comprobando en todo momento el asiento correcto y seguro 
del tubo o de la mascarilla.

• No utilice ningún aceite, crema o bencina para realizar la 
limpieza. La presencia de humedad en el tubo puede influir 
negativamente en la sujeción de TuBo®-Lock Set. 

• Debe controlarse regularmente la sujeción segura de la cinta 
de fijación. Una fijación demasiado floja de la cinta puede 
provocar una extubación. Lo ideal es que la cinta de fijación 
quede colocada con una ligera tensión.

• Asegúrese de que ni la tira adhesiva ni el velcro adhesivo 
entren en contacto con la piel del paciente, ya que esto 
puede provocar irritación y heridas abiertas.

• El vello facial y el desarrollo de una sudoración excesiva 
pueden influir negativamente en la adherencia de los 
adhesivos.

• Se trata de un producto desechable. La reutilización de 
productos desechables podría producir infección y/o 
problemas funcionales.

Aplicación por parte de especialistas médicos o usuarios 
instruidos por especialistas médicos. El médico a cargo del 
tratamiento decide si es adecuada o no la utilización del 
producto.

PT | Instruções
Fita de fixação sem látex para fixar tubos endotraqueais orais, 
tubos de duplo lúmen, tubos laríngeos e máscaras laríngeas. A 
aplicação pode ser feita em adolescentes e adultos.
1. Vida útil
Troca em caso de sujidade / defeito / de acordo com as 
directrizes higiénicas. A vida útil máxima da parte central: 24 
horas. Os adesivos de fixação devem ser trocados no mais tardar 
após 72 horas.
2. Requisitos do relatório
Todos os incidentes graves que ocorram associados ao produto 
devem ser reportados ao fabricante e à autoridade competente 
do Estado-Membro.
3. Avviso sui dispositivi medici
Dispositivo medico di classe I. Prodotto accessorio per tubi 
endotracheali, tubi a doppio lume, tubi laringei e maschere 
laringee.
4. Controindicazioni
Non utilizzare in caso di lesioni nell’area dei cerotti o del supporto 
per tubo, in caso di grave gonfiore sulle guance, traspirazione 
eccessiva, pelle di pergamena e allergie ai materiali utilizzati. 
5. Avvertenze
• Il supporto del tubo viene applicato sul tubo collegato o 

sulla maschera collegata.
• Applicare il supporto del tubo in due e assicurare 

costantemente un adattamento sicuro del tubo o della 
maschera.

• Non utilizzare oli, creme o benzina. L’umidità sul tubo può 
influire negativamente sulla tenuta del set TuBo®-Lock.

• Controllare regolarmente la tenuta sicura della fissazione. 
Se la fissazione è troppo lenta, può essere causata 
l’estubazione. Una leggera tensione sul supporto del tubo 
è ottimale.

• Accertarsi che il fingerlift o il nastro adesivo a velcro non 
entrino in contatto con la pelle del paziente in quanto 
possono causare irritazioni e ferite aperte.

• I peli sul viso e il sudore possono influire negativamente 
sull’adesione dei cerotti.

• Il prodotto è monouso. Il riutilizzo di prodotti può 
provocare infecção e/o effetti sul funzionamento.

Aplicación por parte de especialistas médicos o usuarios 
instruidos por especialistas médicos. El médico a cargo del 
tratamiento decide si es adecuada o no la utilización del 
producto.

ET | Kasutusjuhend
Lateksivaba fiksaatorpaela ja plaastri komplekt, mida 
kasutatakse suukaudsete endotrahheaalsete torude, 
kahe kanaliga torude, kõritorude ja kõrimaskide ohutuks 
fikseerimiseks. Seda kasutatakse noorukitel ja täiskasvanutel.
1. Tarviku kasutusaeg
Muutus saastumise korral / defekti / vastavalt 
hügieenijuhistele. Maksimum kasutusaeg toote keskosal 
on 24 tundi. Plaaster tuleks vahetada hilisemalt 72h pärast 
paigaldamist.
2. Teavitusnõuded
Teavitage tarviku tootjat ja vastutavat osapoolt oma riigis 
kõikidest tõsistest juhtumitest seoses tootega.
3. Meditsiiniseadmed
Toode kuulub klassi I. Lisatarvik suukaudsete 
endotrahheaalsete torude, kahe kanaliga torude, kõritorude ja 
kõrimaskidele.
4. Vastunäidustused
Toodet ei tohi kasutada näo piirkonna vigastuste/traumade 
korral; põskede paistetuse, liigse higistamise, pärgamendi nahk 
ning kasutatavate materjalide suhtes esineva allergia korral. 
5. Hoiatused
• Toode asetatakse juba ühendatud toru või maski külge.
• Paigaldage fiksaator kahe meditsiinitöötaja koostöös 

ja kontrollige pidevalt, kas toru või mask on kindlalt 
kinnitatud.

• Ärge kasutage õlisid, kreeme ega beneeni sisaldavaid 
tooteid. Niiskus torul või patsiendi nahal võib TuBo®-Lock 
komplekti hoidmist negatiivselt mõjutada. 

• Tuleb fiksaatorpaela korrektset asendit pidevalt 
kontrollida. Kui fiksaator on paigaldatud liiga tugevalt 
võib esineda vereringehäireid.

• Veenduge, et kinnitusvahendid ei oleks kontaktis patsiendi 
nahaga, sest see võib põhjustada ärritusi ja haavu.

• Näokarvad ja liigne higistamine võivad negatiivselt 
mõjutada kipsi kleepuvaid omadusi.

• Toode on ühekordseks kasutamiseks. Korduvkasutamine 
võib põhjustada infektsioon ja/või funktsionaalsuse 
rikkumist.

Kasutamine tervishoiutöötajate või tervishoiutöötajate poolt 
koolitatud kasutajate poolt. koolitatud kasutajad. Otsuse 
kasutamise kohta teeb raviarst.

CS | Návod k použití
Fixační prostředek sloužící k fixaci orálních endotracheálních 
kanyl, kanyl s dvojitým lumen, laryngeálních kanyl a 
laryngeálních masek. Tento fixační prostředek neobsahuje 
latex. Používá se u dospívajících a u dospělých.
1. Doba použití
Výměna při znečištění / závadě / podle hygienických pokynů. 
Maximální provozní životnost střední části: je 24 hodin. Fixační 
náplast je třeba vyměnit nejpozději po 72 hodinách.
2. Poznámka ke hlášení
O všech závažných nežádoucích příhodách v souvislosti s 
použitím zdravotnického prostředku prosím informujte výrobce 
a příslušný orgán členského státu. 
3. Poznámka ke zdravotnickým prostředkům
Zdravotnické prostředky třídy I. Doplňkový výrobek k těmto 
zdravotnickým prostředkům: endotracheální kanyly, kanyl s 
dvojitým lumen, laryngeální kanyly a laryngeální masky.
4. Kontraindikace
Se nesmí používat v případě poranění v oblasti nalepení 
náplastí nebo držáku kanyly, v případě těžkého otoku tváří, 
nadměrného pocení, pergamenová kůže nebo v případě 
alergie na použité materiály. 
5. Výstrahy
• Držák kanyly se upevní na již připojenou kanylu nebo 

masku.
• Fixaci držáku kanyly provádějte ve dvou a trvale přitom 

zajišťujte správnou polohu kanyly nebo masky.
• Nepoužívejte oleje, krémy, nebo benzín. Vlhkost, která se 

nachází na kanyle, může negativně ovlivnit fixaci soupravy 
TuBo®-Lock. 

• Pravidelně kontrolujte bezpečnou fixaci držáku kanyly. 
Pokud je fixace příliš volná, může dojít k extubaci. 
Optimální je mírný tah držáku kanyly.

• Zkontrolujte, zda se páska Fingerlift nebo suchý zip 
nedotýká přímo pokožky, protože by mohlo dojít k jejímu 
podráždění nebo ke vzniku otevřené rány.

• Chloupky a pot mohou negativně ovlivnit přilnavost 
náplastí.

• Výrobek je určen k jednorázovému použití. Opětovné 
použití může vést ke infekce a/nebo zhoršení funkčnosti.

Patientenzielgruppe: Intubierte Patienten 
Patient target group: Intubated Patients 
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1. Haut vorbereiten, 
Pflaster auf Haut kleben
Prepare skin, stick the 
plasters on the skin

2. Papierschutzschicht 
vom Klebestreifen des 
Mittelteils entfernen 
Remove the protective 
paper from the adhesive 
tape of the middle part

3. Mittelteil, nah am 
Schlitz von unten auf 
den Tubus kleben
Place the middle part 
from below and stick it 
close to the slot on the 
tube.

4. Bandende durch die 
Schlitzlochung führen
Conduct the strap end 
through the slot

5. Bandenden auf die 
Pflaster kletten 
Stick the strap ends on 
the plasters

1. Haut vorbereiten, 
Pflaster auf Haut kleben
Prepare skin, stick the 
plasters on the skin

2. Klebeklettstreifen in 
Lippenhöhe um den 
Tubus kleben 
Stick hook and loop 
tape around the tube           
at lip level

3. Mittelteil nah am Schlitz 
von unten auf den 
Klettstreifen kletten
Place the middle part 
from below and stick it 
close to the slot on hook 
and loop tape

5. Bandenden auf die 
Pflaster kletten 
Stick the strap ends on 
the plasters

4. Bandende durch die 
Schlitzlochung führen
Conduct the strap end 
through the slot

TuBo®-Lock Set 2

1. Haut vorbereiten, 
Pflaster aufkleben
Place neck padding, 
white side facing the 
skin

2. Gummiband 1x 
umwickeln 
Wrap elastic strap 1x

3. 2. Mal über Kreuz 
umwickeln
2nd wrap crosswise

4. Bandenden auf die 
Pflaster kletten
Stick the strap ends on 
the plasters

TuBo®-Lock Set 1 XL

TuBo®-Lock Set / TuBo®-Lock Set XL

-5 °C

+25 °C



dobbeltlumentuber, larynxtuber og larynxmasker.
4. Kontraindikationer
Må ikke anvendes ved kvæstelser i området for plasteret eller 
holdebåndet, ved kraftige hævelser omkring kinderne, kraftig 
sveddannelse, pergamenthud samt allergi mod de anvendte 
materialer.
5. Advarsler
• Anvendelsen sker ved den tilsluttede tubus eller den 

tilsluttede maske.
• Fikseringen skal foretages af to personer, og der skal sørges 

permanent for at tubus eller masken sidder sikkert.
• Anvend ikke olier, cremer eller rensebenzin. Fugtighed på 

tubus kan have en negativ påvirkning på om TuBo®-Lock Set 
sidder fast.

• Kontrolleres regelmæssigt, at fikseringsbåndet sidder sikkert. 
En løs fiksering kan medføre extubation, det er optimalt med 
et let træk på fikseringsbåndet.

• Sørg for, at fingerliftet eller klæbevelcroen ikke kommer i 
kontakt med patientens hud, da dette kan medføre irritation 
og åbne sår.

• Hår i ansigtet samt kraftig svedudvikling kan have en 
negativ påvirkning på plastrenes klæbeevne.

• Udstyreteretengangsprodukt. 
Genanvendelsenafengangsprodukter kan medføre en 
infektion og/eller påvirkning af funktionsevnen.

Anvendelse foretaget af medicinsk fagpersonale eller af 
en bruger, der er undervist af medicinsk fagpersonale. Den 
behandlende læge træffer beslutningen om en anvendelse.

FI | Käyttöohje
Lateksiton kiinnitysnauha, joka on tarkoitettu oraali- 
intubaatioputkien, kaksoisluumenputkien (Combitube), 
kurkunpääputkien  ja kurkunpäänaamarien kiinnitykseen. Sitä 
käytetään nuorilla ja aikuisilla.
1. Käytön kesto
Muutos saastumisen sattuessa / vian / hygieniaohjeiden 
mukaisesti. Keskikappaleen käytön enimmäiskesto on 24 tuntia. 
Kiinnitysteippi tulee vaihtaa viimeistään 72 tunnin kuluttua.
2. Ilmoitusvelvollisuutta koskeva ohje
Kaikista laitteen yhteydessä ilmenneistä vakavista 
vaaratilanteista on ilmoitettava valmis tajalle ja jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle.
3. Ohje - lääkinnällinen laite
Luokan I lääkinnällinen laite. Lisälaite käyttöön 
intubaatioputkien,
kaksoisluumenputkien (Combitube), kurkunpääputkien ja 
kurkunpäänaamarien kanssa.
4. Vasta-Aiheet
EEi saa käyttää potilailla, joilla on vammoja teipin tai 
kiinnitysnauhan alueella, voimakasta turvotusta poskien 
alueella, voimakasta hikoilua, pergamentin iho tai allergia 
käytetyille materiaaleille. 
5. Varoitukset
• Laitetta käytetään asetetussa putkessa tai naamarissa.
• Kiinnitys on tehtävä kahden henkilön voimin, ja putken 

tai naamarin pysyminen liikkumatta paikallaan on aina 
varmistettava.

• Älä käytä öljyjä, voiteita tai puhdistusbensiiniä. Putkeen 
jäänyt kosteus voi haitata TuBo®-Lock Set -laitteen pitoa.

• Kiinnityshihnan varma kiinnitys on tarkastettava 
säännöllisesti. Liian löysä kiinnitys voi johtaa ekstubaatioon; 
kevyt kiinnitysnauhaan kohdistuva veto on optimaalinen.

• Varmista, ettei Fingerlift tai tarrakiinnike ole kosketuksessa 
potilaan ihoon, sillä seurauksena voi olla ihoärsytystä ja 
avohaavoja.

• Ihokarvat ja voimakas hikoilu voivat haitata teippien 
tarttuvuutta.

• Tämä laite on kertakäyttöinen. Kertakäyttöisten 
laitteiden käyttäminen voi olla infektio ja/tai heikentynyt 
toimintakyky.

Tuotetta saa käyttää lääketieteellinen ammattihenkilöstö tai 
lääketieteellisen ammattihenkilöstön kouluttama käyttäjä. 
Käytöstä päättää hoitava lääkäri.

SV | Bruksanvisning
Latexfritt fixeringsband för fixering av orala endotrakealtuber, 
dubbellumentuber, larynxtuber och larynxmasker. Användningen 
sker på ungdomar och vuxna.
1. Användningstid
Byte vid defekt / nedsmutsning / i enlighet med hygieniska 
riktlinjer. Mittdelens maximala användningstid uppgår till: 24 
timmar. Fixeringsplåstret ska bytas efter max. 72 timmar.
2. Information rörande rapporteringsskyldighet
Vid alla allvarliga tillbud som har inträffat i samband med denna 
produkt ska tillverkaren och den behöriga myndigheten i den 
aktuella medlemsstaten informeras.
3. Information rörande medicinteknisk produkt
Medicinteknisk produkt av klass I. Tillbehörsprodukt för 
endotrakealtuber,
dubbellumentuber, larynxtuber och larynxmasker.
4. Kontraindikationer
Får inte användas vid skador i plåstrets eller fästbandets 
område, vid kraftig svullnad i kindområdet, kraftiga svettningar, 
pergament hud samt allergier mot de använda materialen.
5. Varningsanvisningar
• Användningen sker på den anslutna tuben eller den 

anslutna masken.
• Genomför fixeringen två och två och säkerställ att tuben 

eller masken permanent sitter säkert.

• Använd inte olja, kräm eller tvättbensin. Fukt på tuben kan 
göra att TuBo®-Lock Set inte sitter lika bra.

• Måste man regelbundet kontrollera att fixeringsbandet 
sitter säkert. En för lös fixering kan leda till extubering. 
Fixeringsbandet bör vara lätt spänt.

• Säkerställ att fingerliften eller kardborretejpen inte kommer i 
kontakt med patientens hud eftersom det kan innebära risk 
för irritation och öppna sår.

• Ansiktsbehåring samt kraftiga svettningar kan inverka 
negativt på plåstrets vidhäftning.

• Produkten är en engångsartikel. Återanvändning av 
engångsartiklar kan leda till infektion och/eller nedsatt 
funktionsförmåga.

Användning genom kvalificerad medicinsk personal eller genom 
användare utbildade av kvalificerad medicinsk personal. 
Beslutet om användning åligger den behandlande läkaren.

LT | Naudojimo instrukcijos
Fiksavimo juosta be latekso, skirta burnos endotrachėjiniams 
vamzdeliams, dvigubo liumeno vamzdeliams, ryklės 
vamzdeliams ir ryklės kaukėms pritvirtinti. Tinka jaunuoliams ir 
suaugusiesiems. 
1. Naudojimo trukmė
Pakeisti, kai išpurvinta / sugadinta / pagal higienos taisykles. 
Maksimali vidurinės dalies naudojimo trukmė: 24 valandos. 
Tvirtinimo pleistro keitimas ne vėliau kaip po 72 valandų.
2. Nuoroda dėl pranešimo prievolės
Apie rimtus incidentus praneškite gamintojui ir kompetentingai 
valstybės narės institucijai.
3. Nuoroda į medicinos priemonę
I klasės medicinos priemonė. Endotrachėjinių vamzdelių, dvigubo 
liumeno vamzdelių, ryklės vamzdelių ir ryklės kaukių priedas.
4. Kontraindikacijos
Nenaudokite priemonės, jei ties pleistro arba laikymo juostos 
dalimi yra pažeidimas, yra itin sutinę paciento žandai, pacientas 
stipriai prakaituoja, jo oda pažeista, suskylinėjusi, taip pat jei jis 
turi alergiją naudojamoms medžiagoms.
5. Įspėjamieji nurodymai
• Priemonė naudojama prie prijungtų vamzdelių ar kaukės.
• Naudokite padedant kitam asmeniui ir užtikrinkite, kad 

vamzdelis ar kaukė laikytųsi patikimai ir tvirtai. 
• Nenaudokite aliejų, kremų ir valomųjų tirpiklių. Drėgmė 

ant vamzdelio arba paciento odos gali neigiamai paveikti 
„TuBo®-Lock Set“ rinkinio laikymo gebą.

• Reguliariai tikrinkite, ar tvirtinimo juosta laikosi patikimai. 
Pritvirtinus per laisvai, galima ekstubacija. Optimalu yra 
truputį patraukti fiksavimo juostą.

• Fiksavimo juostos „Fingerlift“ arba lipdukas negali liestis su 
paciento oda, nes jie gali ją nutrinti ir dažnai sužeisti.

• Veido plaukuotumas arba stiprus prakaitavimas gali daryti 
neigiamą įtaką pleistro laikymosi gebai.

• Gaminys yra vienkartinė priemonė. Jį pakartotinai 
naudojant, galimas infekcija ir (arba) funkcinių savybių 
pokyčiai..

Naudoti gali tik medicinos specialistai arba medicinos specialistų 
išmokyti naudotojai. Sprendimą dėl naudojimo priima gydantis 
gydytojas.

LV | Lietošanas instrukcija
Lateksu nesaturoša fiksācijas lente orālo endotraheālo cauruļu, 
divu spraugu cauruļu, balsenes cauruļu un balsenes masku 
nostiprināšanai. Izmantojama jauniešiem un pieaugušajiem. 
1. Lietošanas ilgums
Nomaiņa netīrības / defekta gadījumā / saskaņā ar higiēnas 
vadlīnijām. Maksimālais vidējās daļas lietošanas ilgums: 24 
stundas. Fiksējošo plāksteru nomaiņa ne vēlāk kā pēc 72 
stundām.
2. Ziņošanas pienākuma norādījums
Ja ir nopietni negadījumi, lūdzu, informējiet ražotāju un 
dalībvalsts atbildīgo iestādi.
3. Norādījums par medicīnisko ierīci
I klases medicīniskā ierīce. Piederums endotraheālajām 
caurulēm, divu spraugu caurulēm, balsenes caurulēm un 
balsenes maskām.
4. Kontrindikācijas
Neizmantot, ja ir savainojumi plāksteru vai fiksējošās lentes 
zonā, spēcīgi uztūkumi vaigu zonā, spēcīga svīšana, pergamenta 
āda, kā arī alerģija pret izmantotajiem materiāliem.
5. Brīdinājuma norādījumi
• Izmantojama pievienotai caurulei vai maskai.
• Uzlikšanu veiciet divatā un pastāvīgi rūpējaties, lai caurule 

vai maska droši turētos vietā. 
• Neizmantojiet eļļas, krēmus vai tīrīšanas līdzekļus. Mitrums 

uz caurules vai pacienta ādas var negatīvi ietekmēt                    
TuBo®-Lock Set turēšanos.

• Regulāri pārbaudiet, vai fiksācijas lente turas labi. Pārāk 
vaļīga fiksācija var izraisīt ekstubāciju. Optimāla ir viegla 
fiksācijas lentes savilkšana.

• Fiksācijas lentes līmlente vai līplente nedrīkst nonākt saskarē 
ar pacienta ādu, tā var izraisīt kairinājumu un radīt vaļējas 
brūces.

• Sejas apmatojums, kā arī spēcīga svīšana var negatīvi 
ietekmēt plāksteru turēšanos.

• Ierīce ir vienreiz lietojama. Atkārtota izmantošana var izraisīt 
infekcija un/vai negatīvi ietekmēt funkcionalitāti.

Izmantojama medicīnas speciālistiem vai medicīnas speciālistu 
apmācītiem lietotājiem. Lēmumu par lietošanu pieņem 
ārstējošais ārsts.

HR | Upute za uporabu
Traka za fiksaciju bez lateksa za osiguranje oralnih 
endotrahealnih tubusa, tubusa s dvostrukim lumenom, 
laringealnih tubusa i laringealnih maski. Upotrebljava se za 
adolescente i odrasle. 
1. Trajanje uporabe
Zamjena u slučaju onečišćenja / kvara / u skladu s higijenskim 
smjernicama. Maksimalno trajanje uporabe srednjeg dijela: 24 
sata. Zamjena flastera za fiksaciju najkasnije nakon 72 sata.
2. Napomena u vezi s obvezom prijavljivanja
U slučaju ozbiljnih štetnih događaja, molimo vas da obavijestite 
proizvođača i nadležno tijelo države članice.
3. Napomena u vezi s medicinskim proizvodom
Medicinski proizvod I. klase. Oprema za endotrahealne tubuse, 
tubuse s dvostrukim lumenom, laringealne tubuse i laringealne 
maske.
4. Kontraindikacije
Ne upotrebljavati u slučaju ozljeda u području flastera ili trake 
za fiksaciju, jakih oteklina u području obraza, jakog znojenja, 
atrofične kože i alergija na korištene materijale.
5. Upozorenja
• Upotrebljava se na spojenom tubusu ili maski.
• Primjenu izvoditi udvoje i pritom kontinuirano paziti na 

siguran dosjed tubusa ili maske. 
• Ne upotrebljavajte ulja, kreme niti benzin za pranje. Vlaga 

na tubusu ili koži pacijenta može negativno utjecati na 
prianjanje TuBo®-Lock Setu.

• Redovito provjeravajte je li traka za fiksaciju čvrsto 
postavljena. Prelagana fiksacija može izazvati ekstubaciju; 
optimalno je da je traka za fiksaciju lagano zategnuta.

• Ljepljiva traka ili ljepljivi čičak trake za fiksaciju ne smiju 
doći u dodir s kožom pacijenta jer u protivnom može doći do 
pojave nadražaja i otvorenih rana.

• Dlakavost lica i jako znojenje mogu negativno utjecati na 
sposobnost prianjanja flastera.

• Proizvod je namijenjen za jednokratnu uporabu. Ponovna 
uporaba može dovesti do infekcija i/ili smanjene 
funkcionalnosti.

Proizvodom smije rukovati stručno medicinsko osoblje odnosno 
drugi korisnici koje je obučilo stručno medicinsko osoblje. Odluku 
o uporabi donosi nadležni liječnik.

BG | Инструкции за употреба
Фиксираща лента, без латекс, за закрепване на орални 
ендотрахеални тръби, двулуменни тръби, ларингеални 
тръби и ларингеални маски. За приложение при юноши и 
възрастни. 
1. Продължителност на използване
Смяна при замърсяване/дефект/съгласно хигиенните 
препоръки. Максимална продължителност на използване на 
средната част: 24 часа. Смяна на фиксиращия пластир: най-
късно след 72 часа.
2. Указание относно задължението за докладване
При сериозни инциденти, моля, уведомете производителя и 
компетентния орган на държавата членка.
3. Указание относно медицинското изделие
Медицинско изделие от клас I. Принадлежност за 
ендотрахеални тръби, двулуменни тръби, ларингеални тръби 
и ларингеални маски.
4. Противопоказания
Не използвайте при наранявания в областта на пластира или 
фиксиращата лента, силни подувания в областта на бузите, 
силно потене, „пергаментова“ кожа, както и при алергии към 
използваните материали.
5. Предупреждения
• За приложение със свързана тръба или маска.
• Използвайте в комбинация и осигурете стабилно 

положение на тръбата или маската по всяко време. 
• Не използвайте масла, кремове или бензин за 

промиване. Влага по тръбата или кожата на пациента 
може да повлияе отрицателно върху стабилността на 
TuBo®-Lock Set.

• Редовно проверявайте стабилността на фиксиращата 
лента. Твърде хлабаво фиксиране може да доведе до 
екстубация, оптимално е леко опъване на фиксиращата 
лента.

• Улесняващото отлепването езиче или лепенката тип 
велкро на фиксиращата лента не трябва да влизат в 
контакт с кожата на пациента, тъй като това може да 
доведе до дразнения и открити рани.

• Лицево окосмяване, както и силно потене, могат да 
повлияят отрицателно върху залепващата способност на 
пластира.

• Изделието представлява артикул за еднократна 
употреба. Повторна употреба може да доведе до 
инфекция и/или до нарушаване на функционалността.

За приложение само от квалифициран медицински персонал 
или от обучени от квалифициран медицински персонал 
потребители. Решение за употреба се взема от лекуващия 
лекар.

RO | Instrucțiuni de utilizare
Bandă de fixare fără conținut de latex, pentru asigurarea 
tuburilor endotraheale, a tuburilor cu lumen dublu, a tuburilor 
laringiene și a măștilor laringiene. Produsul poate fi utilizat la 
pacienți adolescenți și adulți. 
1. Durata de utilizare
 orientările de igienă. Durata maximă de utilizare a părții

centrale: 24 ore. Schimbarea plasturelui de fixare după maximum 
72 ore.
2. Indicație referitoare la obligația de raportare
În cazul unor incidente grave, vă rugăm să informați 
producătorul și autoritatea competentă a statului membru.
3. Notă privind dispozitivul medical
Dispozitiv medical din clasa I. Accesorii pentru tuburi 
endotraheale, tuburi cu lumen dublu, tuburi laringiene și măști 
laringiene.
4. Contraindicații
A nu se utiliza în caz de leziuni în zona plasturelui sau a benzii 
de fixare, în cazul edemelor puternice în zona obrajilor, a 
hiperhidrozei, a pielii pergamentoase sau în caz de alergii la 
materialele utilizate.
5. Indicații de avertizare
• Se utilizează la tubul sau masca de conectat.
• Pentru aplicare este necesară prezența a două persoane 

asigurându-se în permanență poziția stabilă a tubului sau 
măștii. 

• A nu se utiliza uleiuri, creme sau neofalină. Umiditatea de pe 
tub poate influența negativ stabilitatea TuBo®-Lock Set.

• Controlați periodic poziția stabilă a benzii de fixare. O fixare 
prea slăbită poate duce la extubare, în mod normal bandă 
de fixare trebuie să fie strânsă ușor.

• Bandă adezivă sau bandă velcro a benzii de fixare nu 
trebuie să vină în contact cu pielea pacientului, pentru a 
evita iritațiile sau rănile deschise.

• Pilozitatea facială sau hiperhidroza pot influența negativ 
aderența plasturelui.

• Produsul este un articol de unică folosință. Reutilizarea 
poate duce la infecție și/sau la afectarea funcționării.

Utilizarea de către personalul medical de speialitate sau de către 
utilizatorii instruiți de personalul medical de specialitate. Decizia 
de utilizare revine medicului curant.

EL | Οδηγίες χρήσης
Ιμάντας στερέωσης χωρίς λατέξ για τη στερέωση στοματικών 
ενδοτραχειακών σωλήνων, σωλήνων διπλού αυλού, λαρυγγικών 
σωλήνων και λαρυγγικών μασκών. Η χρήση ενδείκνυται για νεαρά 
άτομα και ενήλικες. 
1. Διάρκεια χρήσης
Αντικατάσταση σε περίπτωση ρύπανσης/ελαττωμάτων/σύμφωνα 
με τις οδηγίες υγιεινής. Μέγιστη διάρκεια χρήσης του μεσαίου 
τμήματος: 24 ώρες. Αντικατάσταση των αυτοκόλλητων ταινιών 
στερέωσης το αργότερο μετά 72 ώρες.
2. Υπόδειξη της υποχρεωτικής δήλωσης
Σε περιπτώσεις σοβαρών συμβάντων ενημερώνετε τον 
κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.
3. Υπόδειξη για το ιατροτεχνολογικό προϊόν
Ιατροτεχνολογικό προϊόν της κατηγορίας I. Παρελκόμενο προϊόν για 
ενδοτραχειακούς σωλήνες, σωλήνες διπλού αυλού, λαρυγγικούς 
σωλήνες και λαρυγγικές μάσκες.
4. Αντενδείξεις
Να μην χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις τραυματισμών στην 
περιοχή των αυτοκόλλητων ταινιών ή του ιμάντα συγκράτησης, 
έντονων εξοιδήσεων στην περιοχή των παρειών, έντονης 
εφίδρωσης, περγαμηνοειδούς δέρματος, καθώς και αλλεργιών στα 
χρησιμοποιούμενα υλικά.
5. Υποδείξεις προειδοποίησης
• Η χρήση πραγματοποιείται στον συνδεδεμένο σωλήνα ή στη 

συνδεδεμένη μάσκα.
• Η χρήση πρέπει να πραγματοποιείται από δύο άτομα και να 

λαμβάνεται μέριμνα για την ασφαλή εφαρμογή του σωλήνα ή 
της μάσκας. 

• Μην χρησιμοποιείτε λάδια, κρέμες ή βενζίνη καθαρισμού. Η 
υγρασία στην επιφάνεια του σωλήνα ή στο δέρμα του ασθενή 
μπορεί να υποβαθμίσει τη συγκράτηση του TuBo®-Lock Set.

• Ελέγχετε τακτικά την ασφαλή συγκράτηση του ιμάντα 
στερέωσης. Η πολύ χαλαρή στερέωση μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα την αποσωλήνωση. Ιδανική είναι μια ελαφρά έλξη 
στον ιμάντα στερέωσης.

• Η ταινία Fingerlift ή η αυτοκόλλητη ταινία του ιμάντα στερέωσης 
δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το δέρμα του ασθενή, 
διότι αλλιώς μπορούν να προκληθούν ερεθισμοί και ανοικτά 
τραύματα.

• Το τριχωτό του προσώπου, καθώς και η έντονη εφίδρωση 
μπορούν να υποβαθμίσουν την ικανότητα προσκόλλησης των 
αυτοκόλλητων ταινιών.

• Το προϊόν είναι ένα είδος μίας χρήσης. Η επαναχρησιμοποίηση 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μόλυνση και/ή την 
υποβάθμιση της λειτουργικότητας.

Χρήση από ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό ή από καταρτισμένους 
από ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό χρήστες. Την απόφαση για τη 
χρήση λαμβάνει ο θεράπων ιατρός.

TR | Kullanım talimatı
Oral endotrakeal tüplerin, çift lümenli tüplerin, laringeal tüplerin 
ve laringeal maskelerin sabitlenmesi için lateks içermeyen 
sabitleme bandı. Uygulama adölesanlarda ve yetişkinlerde 
gerçekleştirilir. 
1. Kullanım süresi
Kirlenme/hasar durumunda/hijyen yönetmelikleri uyarınca 
değiştirilmelidir. Orta parçanın maksimum kullanım süresi: 24 
saat. Sabitleme flasteri en geç 72 saat sonra değiştirilmelidir.
2. Bildirim yükümlülüğüne ilişkin açıklama
Ciddi olaylarda lütfen imalatçıyı ve üye devletin yetkili resmî 
makamını bilgilendiriniz.
3. Tıbbi cihaza ilişkin açıklama
Sınıf I tıbbi cihaz. Endotrakeal tüpler, çift lümenli tüpler, laringeal

tüpler ve laringeal maskeler için aksesuar ürünü.
4. Kontrendikasyonlar
Flasterin veya sabitleme bandının olduğu bölgede yaralanma, 
yanak bölgesinde şiddetli şişlik, aşırı terleme, parşömen derisi 
veya kullanılan materyallere karşı alerji olması durumunda 
kullanmayınız.
5. Uyarı açıklamaları
• Uygulama, bağlanmış olan tüp veya maske üzerinde 

gerçekleştirilir.
• Uygulamayı iki kişi gerçekleştiriniz ve tüpün veya maskenin 

sürekli olarak güvenli bir şekilde yerinde oturmasını 
sağlayınız. 

• Yağlar, kremler veya temizleme benzini kullanmayınız. Tüp 
üzerindeki veya hastanın cildindeki nem TuBo®-Lock Set’in 
tutuşunu olumsuz etkileyebilir.

• Sabitleme bandının güvenli tutuşunu düzenli olarak 
kontrol ediniz. Sabitlemenin çok gevşek olması 
ekstübasyona neden olabilir, en uygunu sabitleme 
bandının hafifçe gergin olmasıdır.

• Sabitleme bandının tutma şeridi (Fingerlift) veya yapışkan 
cırt şerit hastanın cildi ile temas etmemelidir, aksi halde 
tahrişe ve açık yaralara sebep olabilir.

• Yüzdeki kıllar ve şiddetli terleme, flasterin yapışma gücünü 
olumsuz etkileyebilir.

• Ürün tek kullanımlık bir üründür. Yeniden kullanılması 
enfeksiyon ve/veya işlevselliğin olumsuz etkilenmesine yol 
açabilir.

Tıbbi uzman personel veya tıbbi uzman personelin eğitim 
verdiği uygulayıcılar tarafından kullanılmalıdır. Kullanım 
hakkındaki kararı tedaviyi yürüten doktor verir.

Použití odbornými zdravotnickými pracovníky nebo uživateli 
vyškolenými odbornými zdravotnickými pracovníky. 
Rozhodnutí o použiti činí ošetřující lékař.

SK | Návod na použitie
Fixačná pomôcka slúžiaca k fixácii orálnych endotracheálnych 
kanýl, kanýl s dvojitým lúmenom, laryngeálnych kanýl a 
laryngeálnych masiek. Táto fixačná pomôcka neobsahuje 
latex. Používa sa u dospievajúcich a u dospelých.
1. Doba použitia
Zmena v prípade kontaminácie / defektu / podľa hygienických 
smerníc. Maximálna doba použitia strednej časti: je 24 hodín. 
Fixačná náplasť by mala byť vymenená najneskôr do 72 hodín.
2. Poznámka k požiadavkám hlásenia
Informujte prosím výrobcu a zodpovedné úrady v členskom 
štáte o všetkých závažných nežiaducich účinkoch spojených s 
používaním pomôcky. 
3. Poznámka k zdravotníckym pomōckam
Zdravotnícka pomôcka triedy rizika I. Doplnok k týmto 
zdravotníckym pomôckam: endotracheálne kanyly, kanýl s 
dvojitým lúmenom, laryngeálne kanyly a laryngeálne masky.
4. Kontraindikace
Sa nesmie používať v prípade poranenia v oblasti nalepenia 
náplastí alebo držiaka kanyly, v prípade ťažkého opuchu tváre, 
nadmerného potenia, pergamenová pokožka alebo v prípade 
alergie na použité materiály. 
5. Varovanie
• Držiak kanyly sa upevní na už pripojenú kanylu alebo 

masku.
• Fixáciu držiaka kanyly vykonávajte vo dvojici a trvale 

pritom zaisťujte správnu polohu kanyly alebo masky.
• Nepoužívajte oleje, krémy, alebo benzín. Vlhkosť, ktorá 

sa nachádza na kanyle, môže negatívne ovplyvniť fixáciu 
súpravy TuBo®-Lock. Pravidelne skontrolujte bezpečnú 
fixáciu držiaka kanyly.

• Pokiaľ je fixácia príliš voľná, môže dôjsť k extubácii. Optimálny 
je mierny ťah držiaka kanyly.

• Skontrolujte, či sa páska Fingerlift alebo suchý zips 
nedotýka priamo pokožky, pretože by mohlo dôjsť k jej 
podráždeniu alebo k vzniku otvorenej rany.

• Chĺpky a pot môžu negatívne ovplyvniť priľnavosť náplastí.
• Pomôcka je určená na jednorazové použitie. Opätovné 

použitie môže viesť ku infekcia a/alebo poškodeniu 
funkčnosti.

Používanie zdravotníckymi pracovníkmi alebo používateľmi 
vyškolenými zdravotníckymi pracovníkmi. vyškolení 
používatelia. O použití rozhoduje ošetrujúci lekár.

PL | Instrukcja obsługi
Bezlateksowa taśma mocująca do zabezpieczania 
przezustnych rurek dotchawiczych, rurek dwuświatłowych, rurek 
i masek krtaniowych. Produkt przeznaczony do stosowania u 
młodzieży i pacjentów dorosłych. 
1. Czas używania
Wymiana w przypadku zanieczyszczenia / uszkodzenia / 
według wytycznych higienicznych. Maksymalny czas używania 
części środkowej: 24 godziny. Wymiana plastrów mocujących 
najpóźniej po upływie 72 godzin.
2. Obowiązek w zakresie zgłaszania
Wszelkie poważne incydenty związane z wyrobem należy 
zgłaszać producentowi oraz właściwym organom państwa 
członkowskiego
3. Informacja dotycząca wyrobów medycznych
Wyrób medyczny klasy I. Dodatkowe wyposażenie do rurek 
dotchawiczych, rurek dwudrożnych, rurek krtaniowych oraz 
masek krtaniowych.
4. Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku urazów w obszarze umiejscowienia 
plastrów lub taśmy mocującej, w przypadku silnych obrzęków w 
okolicy policzków, obfitego pocenia, skóry pergaminowej oraz 
alergii na zastosowane materiały.
5. Ostrzeżenia
• Produkt stosowany jest na założonej rurce lub masce.
• Podczas zastosowania produktu należy skorzystać z 

pomocy drugiej osoby oraz zadbać, aby rurka lub maska 
pozostały przez cały czas stabilne. 

• Nie należy stosować olejów, kremów ani benzyny 
aptecznej. Wilgoć na rurce lub na skórze pacjenta może 
negatywnie wpływać na skuteczność mocowania produktu 
TuBo®-Lock Set.

• Należy regularnie kontrolować pewne zamocowanie taśmy 
mocującej. Zbyt luźne zamocowanie może prowadzić do 
ekstubacji, optymalne jest lekkie naciągnięcie taśmy.

• Taśma dwustronna lub rzep samoprzylepny taśmy 
mocującej nie może mieć kontaktu ze skórą pacjenta, 
ponieważ może to prowadzić do podrażnień oraz 
powstania otwartych ran.

• Owłosienie twarzy lub obfite pocenie może negatywnie 
wpływać na przyczepność plastrów.

• Wyrób jest przeznaczony do jednorazowego użytku. 
Ponowny użytek wyrobów do jednorazowego użytku może 
spowodować infekcja i/lub mieć wpływ na funkcjonowanie 
wyrobu.

Stosowanie przez pracowników służby zdrowia lub 
użytkowników przeszkolonych przez pracowników służby 
zdrowia. Decyzję o zastosowaniu podejmuje lekarz 
prowadzący.

SL | Navodila za uporabo
Brezlateksen fiksacijski trak za učvrstitev oralnih 
endotrahealnih tubusov, dvosvetlinskih tubusov, laringealnih

tubusov in laringealnih mask. Uporablja se pri mladostnikih in 
odraslih. 
1. življenjska doba
Zamenjajte v primeru umazanije / okvare / v skladu s higienskimi 
smernicami. Najdaljša obratovalna življenjska doba srednjega 
dela: je 24 ur. Fiksacijski obliž je treba zamenjati najpozneje po 
72 urah.
2. Opomba o zahtevah za poročanje
Prosimo vas, da o vseh resnih dogodkih, povezanih z izdelkom, 
obvestite izdelovalca in pristojne organe v državi članici.
3. Opomba o medicinskih pripomočkih
Medicinski pripomoček razreda I. Dodatek za endotrahealne 
tubuse, dvosvetlinskih tubusov, laringealne tubuse in laringealne 
maske.
4. Kontraindikacije
Se ne sme uporabiti v primerih poškodb v predelu obližev ali 
fiksacijskega traku, hude oteklosti lic, prekomernega znojenja, 
pergamentna koža ali alergij na uporabljene materiale. 
5. Opozorila
• Fiksacijski trak je treba namestiti na priključen tubus ali 

priključeno masko.
• Namestitev morate opraviti v dvoje in nenehno paziti na 

dobro prileganje tubusa ali maske.
• Ne uporabljajte olj, krem ali bencina. Vlaga na tubusu lahko 

neugodno vpliva na držanje traku TuBo®-Lock Set. 
• Morate redno preverjati, ali fiksacijski trak dobro drži. Če 

učvrstitev ni dobra, lahko pride do ekstubacije. Optimalen je 
rahel vlek fiksacijskega traku.

• Poskrbite, da lepilni trak oziroma nalepni sprimni trak ne 
pride v stik z bolnikovo kožo, kajti to lahko povzroči draženje 
in odprte rane.

• Dlake na obrazu in znojenje lahko neugodno vplivajo na 
oprijem (adhezivnost) obližev.

• Izdelek je namenjen za enkratno uporabo. Ponovna 
uporaba lahko povzroči okužba in/ali poslabšanje 
funkcionalnosti.

Uporabljajo naj ga zdravstveni delavci ali uporabniki, ki so jih 
usposobili zdravstveni delavci. Odločitev o uporabi sprejme 
lečeči zdravnik.

HU | Használati utasítás
Orális endotracheális tubusok, dupla lumenű tubusok, laringeális 
tubusok és laringeális maszkok rögzítésére szolgáló latexmentes 
rögzítő pánt. Serdülők és felnőttek is használhatják.
1. Felhasználási időtartam
Csere szennyeződés esetén / meghibásodás / higiéniai irányelvek 
szerint. A középső rész maximális használati ideje: 24 óra. A rögzítő 
tapaszokat legkésőbb 72 óra elteltével kell lecserélni.
2. A jelentési kötelezettségre vonatkozó megjegyzés
A termékkel összefüggésben fellépő összes, súlyos esemény 
esetén kérjük, értesítse a gyártót, és az adott tagállam illetékes 
hatóságát.
3. Orvostechnikai eszköz
I. osztályú orvostechnikai eszköz. Kiegészítő termék a következő 
orvostechnikai eszközökhöz: Endotracheális tubusok, dupla 
lumenű tubusok, laringeális tubusok és laringeális maszkok.
4. Ellenjavallatok
Nem használható fel a tapaszok vagy a tartószalag területén 
található sérülés, az arc erős duzzanata, erős izzadás, pergamen 
bőr valamint az alkotórészek anyagával szembeni allergia 
fennállása esetén. 
5. Figyelmeztetések
• A csatlakoztatott tubussal vagy maszkkal együtt 

használatos.
• Ketten végezzék a rögzítést, folyamatosan gondoskodva a 

tubus vagy a maszk biztos illeszkedéséről.
• Ne alkalmazzon olajokat, krémeket vagy tisztításra 

használatos könnyűbenzint. A tubus nedvessége negatívan 
befolyásolhatja a TuBo®-Lock Set tartását.

• Rendszeresen ellenőrizze, hogy a rögzítő heveder 
megfelelően van-e a helyén. A túl laza rögzítés extubációhoz 
vezethet, ezért az optimális megoldás a rögzítő pánt enyhe 
meghúzása.

• Ügyeljen rá, hogy a fingerlift vagy az öntapadó tépőzár ne 
érintkezzen a beteg bőrével, mivel ez irritációt vagy akár 
nyílt sebeket okozhat.

• Az arcszőrzet és a túlzott izzadás negatívan befolyásolhatja 
a tapaszok tapadási képességét.

• A termék egyszer használatos. Az újrafelhasználás fertőzés 
és/vagy a funkcionalitás károsodásához vezethet.

Egészségügyi személyzet vagy egészségügyi személyzet által 
betanított felhasználók általi használat. A használatról a 
kezelőorvos dönt.

DA | Brugsanvisning
Latexfrit fikseringsbånd til sikring af orale endotrakealtuber, 
dobbeltlumentuber, larynxtuber og larynxmasker. Anvendelsen 
sker ved unge og voksne.
1. Anvendelsestid
Skift ved tilsmudsning / defekt /  i henhold til hygiejniske 
retningslinjer. Midterdelens maksimale anvendelsestid er 24 
timer. Fikseringsplastrene bør skiftes efter senest 72 timer.
2. Henvisning til indberetningspligten
Hvis der i forbindelse med udstyret optræder alvorlige 
hændelser, så kontaktes fabrikanten og medlemsstatens 
ansvarlige myndighed.
3. Henvisning medicinsk udstyr
Medicinsk udstyr i klasse I. Tilbehørsudstyr til endotrakealtuber, 


